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ÅRequisitos e técnicas de amostragem e análise

Å Gestão dos planos de monitorização

ÅAvaliação da qualidade das matrizes 
monitorizadas
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AMOSTRAGEM

A AMOSTRAGEM é o primeiro passo de um PGM
em que é requerida a Garantia da Qualidade :

ñProcesso de seleccionar uma quantidade
de material suficientemente pequena em volume

para ser transportada e manuseada
no laboratório, mas que

seja representativa de todo o
ambiente amostradoò



IMPORTÂNCIA DA AMOSTRAGEM

Uma amostragem mal planeada e mal 
efectuada dá origem a conclusões erradas, 
tornando o trabalho de laboratório inútil

Alguns aspectos fundamentais da amostragem são 
com frequência ignorados, nomeadamente:

ÅRecolha de amostra;

ÅRecipientes;

ÅCondições de amostragem, transporte e 
armazenamento.
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AMOSTRAGEM
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As propriedades do (s) parâmetro/s a analisar 
devem ser tidos em conta quando se planeia a 
amostragem em função da natureza da matriz:

Parâmetros :
Biológicos/Microbiológicos
/Orgânicos/Inorgânicos

Matriz :
água, solo/sedimentos, 
ar, biota



Procedimento Operacional
de Amostragem
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Colheita de amostras:  QUANDO, ONDE, COMO ?

Equipamento de amostragem, incluindo 

manutenção e calibração;

Recipientes, incluindo limpeza, conservação e 

armazenamento;

Critério para rejeição de materiais indesejáveis.



Procedimento Operacional
de Amostragem
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Operações preliminares, como: secagem, 

mistura/homogeneização;

Manuseamento antes de efectuar as medições;

Preparação de sub - amostras;

Registo das amostras: etiquetagem e outra 

informação auxiliar relevante;
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ETAPAS
Plano de

Amostragem

Definição de 
objetivos e 

metas

Selecção de 
parâmetros e métodos 

analíticos

Selecção dos 

Locais de colheita

Nº, tipo de Amostras & 
Métodos de Amostragem  

Preparação do 

material
Conservação &

transporte
Armazenamento

laboratório

Acções de
Reconhecimento
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Plano de
Amostragem

deve ser capaz de dar 
RESPOSTA  às 

seguintes questões:

O que 
queremos 

saber ?

Porque 
necessitamos desta 

informação?

Para que servirão os 
resultados?

Quais as 
acções/decisões 
que se seguirão?



TIPO DE AMOSTRAS
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AMOSTRA

REPRESENTATIVA

AMOSTRA

SELECTIVA

Individual Composta

Deve simular o mais possível 
a composição e propriedades

do sistema global 

Das áreas onde é mais
provável encontrar o analito

pretendido definido com 
os objectivos



Tipo de Amostras
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AMOSTRA

PROTOCOLO

AMOSTRA

ALEATÓRIA

Recolhida de acordo com
procedimento previamente
acordado: regulamentação

governamental

Recolha seleccionada ao
acaso para eliminar os erros

de selecção

Recolha de acordo com
plano sistemático 

efeitos sistemáticos
(tempo, temperatura)

AMOSTRA

SISTEMÁTICA



AMOSTRAGEM

AMOSTRA REPRESENTATIVA

Aquela que mantém intactas
Todas as características do 
sistema global

Preferencialmente

Deve efectuar -se 
recolha directa

ÅSelecção do local

ÅMatriz/Parâmetro

ÅTipo de recipiente

ÅCondições de Transporte

ÅCondições de armazenamento

ÅTempo de permanência

Ter atenção a:
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AMOSTRAGEM DE ÁGUAS

AUTOMÁTICO

QUANTO AO
MODO

MANUAL



Recolha MANUAL ou
AUTOMÁTICA ?

ÅDificuldade de acesso

ao local;

ÅDuração da colheita;

ÅExistência de corrente

eléctrica;

ÅCondições adversas;

ÅCondições do caudal

contínuo /intermitente;
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¸Existência de partículas 
em suspensão, pH, 
temperatura;

¸Tipo de análises;

¸Disponibilidade de

meios e recursos 
humanos.



AMOSTRAGEM DE ÁGUAS
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ÅDiscreta/Pontual
ÅCompostas
ÅIntegradas

Quanto
ao Tipo



AMOSTRA DISCRETA/PONTUAL
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É representativa das
características da
origem no instante
exacto da recolha

É colhida da origem num determinado
instante e é mantida como uma

entidade independente num recipiente
próprio

Manual
ou

Automática



AMOSTRA COMPOSTA
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É uma mistura de várias amostras
simples colhidas no mesmo ponto de
amostragem durante um período de

tempo pré estabelecido

É representativa das
características médias
da origem amostrada
durante esse período

Manual
ou

Automática



AMOSTRA INTEGRADA
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É uma mistura de amostras simples
colhidas o mais simultaneamente

possível em diferentes locais

Útil para efectuar a
avaliação da composição
média de uma massa de
água cujas características
variam no perfil vertical

e/ou horizontal

Manual
ou

Automática



RECOLHA DE AMOSTRAS
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Preferencialmente
as amostras devem ser

recolhidas directamente no
recipiente em que vão

ser transportadas.



RECOLHA DE AMOSTRAS
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èGarantir a não contaminação das amostra por qualquer 

via;

èNão incluir na amostra partículas de grandes dimensões, 

não homogéneas, p. ex.: folhas e detritos;

èEm águas correntes colocar os recipientes em contra

corrente;

èDeve colher-se volume suficiente que permita realizar

os ensaios necessários, repetições, testes de controlo

da qualidade;

èLavar o recipiente de colheita pelo menos 3 vezes com a 

água a colher a menos que o recipiente contenha 

conservante ou esteja esterilizado.



RECOLHA DE AMOSTRAS
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èQuando o contacto da amostra com o ar é de evitar

(determinação de gases dissolvidos, substâncias que

reagem com o ar, pH, condutividade), o recipiente deve

estar cheio da amostra permitindo, no entanto, qualquer

expansão por variações na temperatura;

èQuando houver necessidade de agitar a amostra antes

dos ensaios (material em suspensão) não encher o

recipiente completamente;

èQuando houver necessidade de congelar a amostra

antes dos ensaios não encher o recipiente

completamente para permitir qualquer expansão por

variação no volume.



RECOLHA DE AMOSTRAS
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As amostras de água devem ser colhidas abaixo da 

superfície se a profundidade da água o permitir:

1.Retirar a tampa do recipiente, agarrá-lo perto da

extremidade inferior e baixá-lo de forma a mergulhar o

colo do recipiente na água;

2. Virar o recipiente para cima na direcção da corrente, 

com movimentos lentos para a superfície a afastar-se do

colector.

3. Se não houver corrente (lago, lagoa, albufeira) o 

colector deve gerá-la puxando o recipiente horizontalmente 

a afastar-se do corpo do colector, ao mesmo tempo que o 

recipiente se enche.



RECOLHA DE AMOSTRAS
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4.Quando o recipiente estiver cheio, trazê-lo à superfície e

fechar hermeticamente;

5. Sempre que possível, encher o recipiente até escorrer

para garantir a não existência de camada de ar à superfície 

da amostra quando a tampa for colocada.



RECOLHA DE AMOSTRAS NA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO

As recolhas são influenciadas por:

Å Condições do sistema de distribuição;

Å Configuração;

Å Estado de Higiene.

Assim deve-se:

Å Garantir que a sujidade exterior não contamina a amostra;

Å Se for necessário limpar adequadamente;

Å Deixar correr água no mínimo 5 minutos;

Å Recolher a amostra de acordo com o protocolo
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RECOLHA DE AMOSTRAS PARA 
MACROCONSTITUINTES

ÅSólidos Suspensos Totais, Cor, Cheiro, 
Turvação;

ÅpH, Alcalinidade(HCO3
-) condutividade, 

Oxigénio Dissolvido (OD), CBO5, CQO;

ÅNitritos (NO2), Nitratos (NO3), Cloretos 
(Cl-), Sulfatos (SO4), Cianetos (CN-), 
Fluoretos (F-), Fósforo (P), Fosfatos (PO4

3-) 
Sulfuretos (S2-);

ÅFenóis. 25

ÅEncher completamente o
frasco sem formação de
bolhas de ar e rolhar
bem.
ÅPara o CQO e OD
adicionar conservantes
imediatamente após a
colheita.

ÅEncher completamente o
frasco e preservar
quando necessário



RECOLHA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISES 
MICROBIOLÓGICAS
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Deixar correr
água durante
5-10 minutos

Flamejar a
torneira com
maçarico

Destapar o
mínimo e 
encher
o frasco

Tapar
imediatamente
o frasco e
rolhar bem



RECOLHA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE 
COMPOSTOS ORGÂNICOS

ÅPara COMPOSTOS VOLÁTEIS usar ñvialsò de vidro, e 
rolha com septo em silicone;

ÅEncher completamente, sem borbulhar e sem haver 
formação de bolhas de ar. Fechar ao abrigo do ar;

ÅRecolher em zonas de baixa turbulência.
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¸Usar recipiente de VIDRO ESCURO encher

completamente, tapar com papel de alumínio e fechar 
hermeticamente.



RECOLHA DE AMOSTRAS PARA 
DETERMINAÇÃO DE METAIS

Å METAIS TOTAIS

Encher o frasco

completamente

e adicionar

ácido nítrico até

pH<2
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¸ METAIS 
DISSOLVIDOS

Filtrar no local

com membrana

filtrante 0,45 ȉm

e adicionar

ácido nítrico até

pH<2 ao filtrado

¸ METAIS 
PARTICULADOS

Guardar a

membrana

usada na

filtração em

caixa e

refrigerar



RECOLHA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS 
ECOTOXICOLÓGICOS

ÅUsar recipientes 
de vidro ou plástico 
encher

completamente, 
tapar com 
parafilme e roscar 
bem.
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¸ Analisar no prazo 
máximo de 48 h 
mantendo a 
amostra refrigerada.

¸ Caso não seja 
possível cumprir 
este prazo congelar 
a amostra e analisar

no prazo máximo de 
2 meses



RECOLHA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS 
BIOLÓGICOS

ÅFITOPLANCTON

Usar recipiente de plástico 
opaco e não encher 
completamente para permitir 
a eventual adição de um 
conservante e a agitação da 
amostra antes de analisar. 
Roscar bem.
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¸CLOROFILA_a/PIGMENTOS

Usar garrafa termo encher 
completamente. Fechar 
hermeticamente.

Analisar no prazo máximo de 48 h 

mantendo a amostra refrigerada.

Caso não seja possível cumprir este 

prazo adicionar um conservante.

Iniciar o ensaio no prazo máximo de 24 h 
mantendo a amostra refrigerada.



DENSIDADE & FREQUÊNCIA

ÅOs intervalos de amostragem devem ser

escolhidos com base na frequência com

que se espera que as modificações ocorram.

31

¸Número mínimo de amostras que devem ser 
colhidas depende dos processos temporais a 
investigar e da(s) variação(ões) esperada(s) 
para os componentes mais relevantes.



QUAL O NÚMERO DE AMOSTRAS A 
COLHER?   

O nº e tipo de amostras a colher depende de:

ÅDimensão do sistema

ÅProfundidade

ÅDescargas

ÅQuantidade de matéria em suspensão

ÅVida aquática existente

32



MATERIAL PARA COLHEITA DAS 
AMOSTRAS   

ÅA escolha do recipiente depende da matriz e do parâmetro, não 
devendo gerar contaminações e perdas.
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MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO DAS 
AMOSTRAS
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Perdas Decomposição

Volatilização Temperatura, 
raios UV, ação

microrganismos

REAÇÕES

Químicas (entre 
constituintes da amostra

ou entre estes e o recipiente)

Com agentes externos
(O2, CO2, H2O)

RISCOS



COMO MINIMIZAR OS RISCOS?

É fundamental retardar processos de alteração dos 
constituintes das amostras:

ÅProtegendo as amostras da exposição a agentes 
externos;

ÅAdicionando conservantes;

ÅReduzindo a decomposição da amostra alterando o pH,

as condições redox, a solubilidade;

ÅConvertendo as espécies existentes em outras mais

estáveis
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COMO MINIMIZAR OS RISCOS?

Métodos de Conservação
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ÅAjuste pH - Adição de ácido até pH <2 diminui a actividade
biológica e química prevenindo também a floculação de
metais e a sua adsorção às paredes do recipiente que contém
a amostra.

Adição de base até pH > 10 retarda a actividade
biológica e impede a volatilização de compostos voláteis (H2S);

ÅAdição de outros Conservantes Químicos - Para inibir a 
actividade biológica, estabilizar compostos (NaOH e Acetato de 
zinco) e fixar compostos (OD e Sulfuretos). Os conservantes não 
devem interferir com as medições analíticas subsequentes.



COMO MINIMIZAR OS RISCOS?

Métodos de Conservação
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ÅRefrigeração a 4ºC - na ausência de luz dificulta a
actividade biológica. Usado isoladamente para períodos de
armazenamento não superiores a 24 horas.

ÅCongelação a -20 0C - mais efectivo para períodos de
armazenamento superiores a 24 horas, apenas para alguns
parâmetros (não aplicável p/ análises Microbiológicas e SST)

Quanto menor o período de tempo
decorrido entre a colheita e a análise

mais os resultados se
aproximam do valor real



IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
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Å Designação do local;
Å Profundidade;
ÅData e Hora da recolha;
Å Tipo de Amostra (simples ou composta);
Å Tipo de conservação;
Å Parâmetros a analisar;
ÅObservações.

A identificação das amostras não pode 
deixar lugar para dúvidas devendo

usar -se etiquetas fixadas aos recipientes 
de recolha indicando:



TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

ÅDeve-se garantir a não 
degradação e contaminação 
da amostra
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Factores a ter em atenção:

ÅTemperatura
ÅLuminosidade
ÅHumidade
ÅRecipiente
ÅTempo



INFORMAÇÃO DE CAMPO

ÅÉ FUNDAMENTAL!!!

40

Seleccionar o 
método

adequado

PLANEAMENTO DOS 
ENSAIOS

Seleccionar o tipo de 
pré- tratamento da 

amostra

ANOTAÇÃO DE ALTERAÇÕES 
VISUAIS

Å Turva­«o

Å Materiais ¨ superf²cie

Å Manchas

Å Colora­«o

Å Condi­»es Atmosf®ricas



FONTES DE ERRO NA AMOSTRAGEM

Estádio da Amostragem 
(tomada de decisão)

Å Definição e subdivisão
do campo

Å Método de Amostragem
Å Nº de Amostras
Å Massa da amostra

Å Momento de amostragem
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Possíveis fontes de Erro

¸Heterogeneidade das 
amostras; alterações 
espaciais/temporais dos

poluentes: ñhot spotsò

¸Sem representatividade

estatística (poucas repetições), 
desvios na distribuição, 
contaminação ou perda de 
analito.

¸Modificações sazonais: 
condições climáticas


